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Informations importantes concernant
le flacon BD SurePath™

Le flacon BD SurePath™ est équipé d'un dispositif qui facilite la séparation de la téte de la brosse. Grace a la téte détachable
(Rovers Cervex-Brush), le 100 % des cellules prélevées par frottis arrive au laboratoire pour analyse. Le BD SurePath™ peut étre
utilisé comme d'habitude avec le PrepMate.

Procédure pour le prélevement de I'échantillon :
1. Prélever I'échantillon

Effectuer le frottis cervico-vaginal (selon les indications du fabricant de I'instrument).

2. Séparation

Insérer la téte de brosse dans la grande ouverture du flacon BD SurePath™. En tournant la
tige, celle-ci se sépare de la téte de brosse.

3. Envoyer

Fermer le flacon BD SurePath™ et coller le code-barres SYNLAB verticalement sur
I’échantillon. Envoyer le récipient accompagné du nouveau formulaire de commande Patho-
logie rempli, au laboratoire SYNLAB.
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